
АМПЕРВОЛЫОММЕТР Ц20 

ПАСПОРТ 
1. Основные технические данные 


Рабочий диапазон измерения: 

напряжения постоянного тока: 

0_0,6; 0—1,5; 0—6; 0—30; 0—120; 0—600 В; 

напряжения переменного тока: 

0,6—3; 1,5— 7,5; 6—30; 30—150; 120—600 В; 

силы постоянного тока: 

0—0,3; 0—3; 0—30; 0—300; 0—750 мА; 

сопротивления постоянному току: 

5 — 500 Ом; 0,05 — 5; 0,5 — 50; 5 — 500 кОм. 

Класс точности: 
вольтметра и амперметра 
омметра 

Габаритные размеры (номинальные) 

195ХЮ5Х72 мы 

Масса прибора не более 1,3 кг. 

линия отреза 

Гарантийный талон на ампервольтомметр Ц20 
Контролер ОТК М. П 


—4,0- 

—2,5 


Дата выпуска 


2. Комплект поставки 


Прибор 

Проводники, отличающиеся по цвету 

наконечников или оплетке проводов 

Съемные зажимы 

Коробка упаковочная 

Техническое описание и инструкция 

по эксплуатации 

Паспорт 


1 шт. 

2шт. 

2 шт 
1 шт. 

1 экз. 
1 экз. 


3. Свидетельство о приемке 


Прибор соответствует ТУ 25-04-833-76 и 
годным для эксплуатации. 

Дата отгрузки 
Представитель ОТК 

4. Гарантийные обязательства 



признан 

М. П. 


Изготовитель обязан в течение 18 месяцев со дня 
продажи магазином безвозмездно заменять или ре- 
монтировать прибор в случае выхода его из ст|Ю5и«* 
при условии соблюдения потребителем прави^эк 
сплуатации, хранения, транспортирования, и сохран ,^ 
иплтм ігпрймя чявопа-изготовит&ЦЯ. 


ч \ «я * 

Розничная цена 19 руб. 50 чбцщ 


линия отреза 


Подпись продавца 
Штамп магазина 


5 


Дата продажи 
Без штампа магазина и даты продажи 
не действителен. ■ 


